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Editorials
Somatosensory evoked potentials during spinal surgery
A LTHOUGH anaesthetists routinely use a myriad of monitors to assess the integrity of many organ systems, we do not commonly monitor the nervous system. During many operative procedures nervous tissue is placed at considerable risk of injury yet, for the most part, continues to go unmonitored. One of the most common operative procedures which places nervous tissue at risk is spinal surgery, in particular spinal instrumentation such as that for scoliosis. The devastating consequences of a permanent spinal cord injury are obvious. Neurological complications from spinal surgery are not rare -the incidence is approximately 1.6%. 4 In the past the only relatively reliable means of assessing spinal cord integrity intraoperatively was the Stagnara Wake-up Test. This test required that the patient be awakened during the surgical procedure, usually at the point of maximal risk of injury, and asked to move his or her limbs. This is not without risk, since an awake patient may cause endotracheal tube or intravenous displacement, and there may be an increased risk of venous air embolism if the patient is allowed to breath spontaneously. From the patient's perspective the prospect of being awake during surgery may be quite distressing. The wake-up is not 100% reliable and, thus, the search for a reliable, relatively non-invasive spinal cord monitor that will allow us to oversee the spinal cord safely yet have the patient remain anaesthetized throughout has led to the use of somatosensory evoked potentials (SSEP).
Somatosensory evoked potentials are a representation of the electrophysiological responses to stimulation of an afferent pathway measured over the somatosensory cortex. They reflect the net result of neuronal activity from the peripheral nerves through the spinal cord to the brain. The scientific merit and the clinical intraoperative utility of SSEP have been topics of debate since the introduction of this technique into the operating room more than twenty years ago) The intraoperative use of evoked potentials appears to be increasing in North America, stimulated in part by the position paper put forth by the Scoliosis Research Society in 1992 which endorsed the routine use of SSEP during scoliosis instrumentation surgery for preventing spinal cord injury. 2 Whether it is the litigious climate we find ourselves in or the belief that SSEP monitoring will truly benefit patients undergoing spinal surgery SSEPs will likely become a common component of OR monitoring equipment in the foreseeable future.
The intraoperative use of SSEP is not limited to spinal surgery as it is also used as a neuromonitor in carotid artery, neurovascular, acetabular and surgery involving aortic cross-clamping. Although SSEP monitoring may also be useful during intra-and extracranial vascular surgery, acetabular procedures and surgery involving aortic cross-clamping, this discussion is restricted to the use of SSEP monitoring during spinal surgery.
Several important questions must be answered. Can SSEP be reliably recorded in the OR without placing the patient at an increased risk of morbidity direcdy related to the monitoring? Do intraoperative SSEP changes correlate with postoperative neural deficits? Can intraoperative SSEP changes be used to prevent neural injury from occurring? Do the benefits warrant the additional expense? Is the monitor relatively easy to use?
The answers to these questions now appear to be yes.
In the current issue of this journal Dr. Manninen reviewed one centre's experience with SSEP monitoring during spinal surgery over 18 months. The results are similar to the experience reported by other institutions confirming the ability of SSEP to monitor the spinal cord effectively during spinal surgery and thus potentially to decrease the incidence of neurological injury. 1,3-7 The author provides a good explanation of the aetiology of the high'incidence of false positives (4.4%) from their results. Of particular note is the false positive rate which has plagued the use of SSEP with rates reported from other studies being 0.5-20.0%. The sensitivity of SSEP during spinal surgery varies from 87.5 to 100%. The specificity is usually Fairly broad in the 35-90%+ range. However, almost all SSEP clinical studies have reported relatively high false positive rates and, as a result, the positive predictive value suffers. The negative predictive value is consistently high due in part to the low incidence of neurological injury, z It is unfortunate that there are no controlled, randomized, double blind studies to show definitively the actual decrease in neurological injury when SSEPs are used but it is very difficult, given the available evidence, to stand by and watch a significant change in the SSEP and do nothing. The majority of large studies to date are surveys and retrospective reviews with or without historical controls.
What is the case against the use of SSEP? The most frequently quoted argument is that since the typical SSEP utilizes the posterior columns as their major ascending pathway an isolated ventral cord injury may go undetected while the SSEP remains intact. We commonly use monitoring modalities that are not perfect. For example, the ECG is a routine monitor in all our patients yet the most commonly monitored leads do not survey all portions of the myocardium and, thus, an isolated injury may be missed. It makes little sense to abandon spinal cord monitoring when, in reality, a large portion of the cord is surveyed and the likelihood of a pure ventral cord injury is extremely rare.
The actual technique involved in monitoring SSEP during spinal surgery varies slightly between centres but general protocols are similar. They all involve stimulation of a peripheral nerve, most commonly the posterior tibial or median. For lumbar or thoracic surgery individually stimulated posterior tibial nerves appear to be the standard. However, popliteal and sacral nerves are also used. Cervical spine surgery often utilizes the median nerve elicited SSEP with or without posterior tibial stimulation. Recording electrodes, either transcutaneous or transdermal, are placed along the spinal pathway and on the scalp over the corresponding somatosensory cortex. The montage used for the scalp electrodes is based on the International 10-20 System in accordance with the individual institution's protocol.
Standards for monitoring exist and are modified only slightly to fit the equipment and needs of the institution. Recordings acquired represent various anatomical points along the pathway and, as a result, an injury anywhere along the pathway should cause an alteration in the waveform obtained. The waveforms result from the repetitive electrical stimuli whose responses are averaged and cleaned to provide waveforms, which are then analysed. The SSEP waveforms are recorded in terms of latency (milliseconds) and amplitude (microvolts). Baseline SSEPs are established early in the surgical procedure at what may be called a "steady anaesthetic state." These baselines are used for comparison during the procedure. However, if anaesthetic depth is altered, new baselines should be obtained. Before and immediately after any major surgical manoeuvre it is advisable to obtain a new set of SSEE There are many factors that affect SSEP monitoring and the quality of tracings obtained. Of real, but sometimes exaggerated concern are the effects of anaesthetic agents. Most anaesthetic agents can be used without impairing the ability to record SSEPs. The effects of the commonly used agents have been characterized, s,9 Total intravenous anaesthesia (T1VA) with propofol may provide superior conditions for SSEP monitoring than inhalational anaesthesia. 1~ It is of paramount importance that anaesthetists have a thorough knowledge of the effects of the agents that they are using on the SSEP, and the SSEP must be interpreted taking those effects into account. There are many other factors that affect SSEP including patient-physiological factors and extrinsic factors. The physiological factors such as patient size, age, pre-operative neurological status, temperature, blood pressure, Pa02, PaC02 and haemodilution all effect SSEE n Many extrinsic factors may adversely affect SSEE Electrical interference from common oPerating room equipment such as blood warmers, microscopes, electric OR tables, fluoroscopy equipment, and electrical cables crossing SSEP monitoting wires can be quite problematic. Cautery causes the most interference and, at times, the surgeon may be asked to refrain temporarily from its use. The evoked potential equipment used in most ORs was not originally designed for use in the electrically hostile OR environment. However, the newer monitors have been adapted to function more efficiently in this setting making SSEP monitoring more user friendly, the results more reliable and less susceptible to outside interference. The majority of these factors can be controlled or modified to allow effective SSEP monitoring.
Should a change in the SSEP occur, it must first be determined if something other than neural injury has occurred. This must happen promptly and, with experience, the team can accomplish this efficiently. When a change occurs, if it is due to neural compromise, it has likely occurred a few minutes before the change in SSEP has been noted. Thus, prompt intervention is required. What constitutes a significant change in SSEP differs among centres. A decrease in amplitude of 25-50% is the range reported in most literature with 50% being the most commonly used parameter. An increase in latency between 5% and 10% is the usual quoted range with large numbers using 10%' as their level of significance. 7 Interventions are somewhat limited however; manoeuvres such as raising blood pressure, increasing inspired oxygen, and raising haematocrit if appropriate. The surgeon may also decrease the distraction of the spine, or remove retractors or hardware that may have caused the problem. Some advocate the use of the wake-up test in this situation. 7 Whom should we monitor? With the economics of medicine playing an increasing role in what is provided to patients it is important that resources are allocated where they are likely to serve the greatest benefit. The literature is consistent with the view that patients undergoing corrective procedures for scoliosis be monitored: the majority of members of the Scoliosis Research Society use SSEP monitoring during major spinal surgery. 7 Dr.Manninen also noted that those having thoracic spinal surgery had the greatest incidence of intraoperative SSEP change.
There are several keys to successful monitoring and all are important for reliable, useful information to be obtained. The entire team must be well educated about using SSEP in the OR setting and, as experience grows, reliability of the monitoring will likely increase. 7 There must be excellent communication among the anaesthetist, electrophysiology technician (or neurophysiologist), and the surgeon. Without communication, monitoring will prove to be frustrating and likely of little benefit to the patients.
As more centres use SSEP monitoring, experience will grow, technology will improve and some of the problems with SSEP may be resolved. The use of other neuromonitoring modalities alone or in conjunction with SSEP may also serve to improve intraoperative spinal cord monitoring. With ongoing research with SSEP and other evoked potentials such as cerebellar evoked potentials) 2 more complete spinal cord monitoting may soon be available. SSEP monitoring equipment is not cheap and neither are the salaries of the technicians or neurophysiologists but if major neurologic injuries can be prevented using this technology the benefits will surely outweigh the cost.
Les potentiels &oquts somatosensitifs durant la chirurgie du rachis
une 16sion permanente de la moelle sont &identes. Les complications neurologiques de la chirurgie du rachis ne sont pas rares, l'incidence &ant d'approximativement 1,6% 4. Par le passr, le seul test perop&atoire relativement fiable permettant de s'assurer de l'intrgrit6 de la moeUe &ait le test de r~veil de Stagnara. Ce test exigeait qu'on r&eille le patient durant l'op&ation, en grn~ral au moment du risque majeur de l~sion, et qu'on lui demande de bouger ses membres. Ceci ne se fair pas sans risque car un patient 6veill~ peut s'extuber ou arracher ses voies veineuses, et il y a un risque accru d'embolie gazeuse si le patient se met ~ respirer spontan~ment. Du point de vue du patient, il peut ~tre affolant d'envisager &re ~veill6 en plein milieu de sa chirurgie. Le test d'rveil n'est pas fiable ~ 100% et c'est pourquoi on a cherch6 un monitorage fiable, relativement non invasif qui nous permet de surveiller la moelle de faqon s&uritalre tout en gardant le patient anesth~si6 durant toute la procedure: c'est ce qui nous a conduits h utiliser les potentiels ~voqurs somatosensotiels ou somesthrsiques (SSEP).
Les potentiels &oqurs somesthrsiques sont une reprrsentation des rrponses 61ectrophysiologiques ~ la stimulation d'une voie aff&ente telles que mesur&s au niveau du cortex somatosensitif. Ils refl&ent le rrsultat net de l'activit~ neuronale des nerfs p&iph&iques via la moelle jusqu'au cerveau. Le m&ite scientifique et l'utilit6 clinique perop&atoire des SSEP ont fait le sujet de drbats depuis l'introduction de cette technique en salle d'op~ration il y a de ga plus de 20 alas 1. L'utilisation peroprratoire des potentiels 6voqurs semble augmenter en Amrrique du Nord, stimul& en partie par la prise de position 6crite de la Scoliosis Research Society en 1992 qui recommande l'utilisation routinitre des SSEP durant la chirurgie de la scoliose pour prtvenir les 16sions de la moelle 2. Que ce soit le climat mtdico-16gal qui prtvaut actuellement ou la croyance que l'utilisation des SSEP apportera un btntfice rtel ~ nos patients subissant une chirurgie du rachis, les SSEPs vont probablement devenir une composante usuelle du monitorage en SOP dans un futur prtvisible.
L'utilisation peroptratoire des potentiels 6voquts somesthtsiques n'est pas limitte ~ la chirurgie du rachis puisque ce monitorage est aussi utilis6 comme monitorage neurologique dans la chirurgie de la carotide, dans la chirurgie neurovasculaire, acttabulaire et dans la chirurgie ntcessitant un clampage aortique. Bien que la surveillance des SSEP puisse aussi ~tre utile durant les proctdures vasctdaires intra et extracr~niennes, les proctdures acttabulaires et celles ntcessitant un clampage aortique, cette discussion sera restreinte ~ l'utilisation des potentiels 6voquts somatoesthtsiques durant la chirurgie du rachis.
II faut rtpondre ~ plusieurs questions importantes. Les potentiels 6voquts somatoesthtsiques peuvent-ils ~tre enregistrts de faqon fiable en SOP sans faire courir au patient tm risque accru de morbidit6 directement 1i6 au monitorage? Est-ce que les changements peroptratoires des potentiels somatoesthtsiques correspondent des dtficits neurologiques postoptratoires? Peut-on utiliser ces changements pour prtvenir la survenue de dtficits neurologiques? Les btntfices valent-ils les coots additionnels? Le moniteur est-il relativement facile utiliser?
La rtponse ~ ces questions semble maintenant 6tre oui. Dans ce numtro, le Dr Manninen a pass6 en revue l'exptrience d'un milieu avec le monitorage des potentiels 6voquts somatoesthtsiques durant une ptriode de 18 mois. Les rtsultats sont analogues ceux rapportts par d'autres centres, confirmant la capacit6 des SSEP ~ surveiller efficacement la moelle durant la chirurgie du rachis et donc ~ pouvoir diminuer l'incidence de 16sions neurologiques 1,37. L'auteur nous fournit aussi une bonne explication concernant l'ttiologie de l'incidence 61evte de faux positifs (4,4%) dans son 6rude. II faut aussi souligner le taux 61ev6 de faux positifs qui a toujours ennuy6 l'utilisation des SSEP, ce taux allant selon les 6tudes de 0,5 ~ 20%. La sensibilit6 des SSEP durant la chirurgie du rachis varie de 87,5 ~ 100%. La sptcificit6 est en gtntral assez large, dans un registre de 35 ~ 90 + %. Cependant, presque routes les 6tudes cliniques concernant les SSEP ont rapport6 un taux de faux positifs relativement 61ev6 avec, comme rtsultat, une baisse de la valeur prtdictive positive. La valeur prtdictive ntgafive demeure constamment 61evte, en partie ~ cause de la faible incidence des 16sions neurologiques 7.
I1 est dommage qu'il n'y ait pas d'ttudes contrtl~es, altatoires, ~ double insu pour montrer de faqon dtfinifive qu'il y a une diminution des 16sions neurologiques lorsqu'on ufilise les SSEP mais il est tr~s difficile, face l'tvidence disponible, d'~tre prtsent et de regarder sans intervenir un changement significatif d'un potentiel somatoesthtsique. Jusqu'~ maintenant, la majorit6 des grandes 6tudes sont des enquires et des revues rttrospectives avec ou sans contrtles historiques.
Pourquoi refuser d'utiliser les potentiels somatoesthtsiques? L'argument le plus frtquemment invoqu6 est que les potentiels somatoesthtsiques typiques utilisent les colonnes posttrieures comme trajet ascendant majeur et qu'une 16sion de la moelle du ctt6 ventral pourrait passer inaperque, les SSEP demeurant inchangts. Pourtant, nous utilisons tr~s frtquemment des modalitts de monitorage qui ne sont pas parfaites. Par exemple, nous utilisons le monitorage de I'ECG chez tous nos patients mais les dtrivations utilistes le plus frtquemment ne surveillent pas toutes les portions du myocarde, de sorte qu'une 16sion localiste pourrait passer inaperque. II est donc peu logique d'abandonner le monitorage de la moelle quand, en fair, nous surveillons une grande partie de la moelle et que les chances d'une l~sion isol~e ~ la partie ventrale de la moelle sont extrtmement rares.
La technique ufiliste dans la surveillance des SSEP durant la chirurgie du rachis varie 16g~rement d'un centre ~ l'autre mais les protocoles gtntraux sont semblables. Ils comprennent tous la stimulation d'un nerf ptriphtrique, la plupart du temps le nerf tibial posttrieur pour le membre inftrieur ou le mtdian pour le membre supttieur. Pour les chirurgies lombaires ou thoraciques, la stimulation individuelle des nerfs tibiaux posttrieurs semble ~tre la norme. Cependant, les nerfs poplitte et sacr6 sont aussi utilists. Pour la chirurgie de la colonne cervicale, on utilise souvent les potentiels provoquts au niveau du mtdian avec ou sans stimulation du tibial posttrieur. Des 61ectrodes pour enregistrer, transcutantes ou transdermiques, sont dispostes pr&s du trajet spinal, ainsi que sur la ttte au-dessus du cortex somatosensitif correspondant. La disposition utiliste pour les 61ectrodes du cuir chevelu est baste sur le syst~me international 10-20 et se conforme au protocole utilis6 dans chaque centre. Les standards de monitorage existent et ne sont modifits que 16g~rement pour s'adapter ~ l'tquipement et aux besoins de chaque centre. Les enregistrements obtenus reprtsentent difftrents points anatomiques le long d'un trajet et, comme rtsultat, une 16sion n'importe off le long du trajet devrait causer une modification de l'onde obtenue. Les ondes sont le rtsultat de stimulations ~lectriques rtpttitives dont on a fait la moyenne des rtponses, tout en 61imi-nant les arttfacts, pour ensuite les analyser. Les ondes des potentiels 6voquts somatoesthtsiques sont enregistrtes en termes de temps de latence (millisecondes) et d'ampfitude (microvolts). Les potentiels 6voquts somatoesthtsiques de base sont d6termints ttt dans le d6roulement de l'optration fi un moment que l'on pourrait appeler ,, 6tat anesth~sique stable ,,. Ces potentiels de base servent de r&trence durant l'intervention. Cependant, si la profondeur de l'anesthtsie est modifi~e, une nouvelle ligne de base doit ~tre obtenue. Avant et apr~s une manoeuvre chirurgicale majeure il est recommand~ d'obtenir de nouveaux potentiels somatoesth6siques.
De nombreux facteurs affectent le monitorage des SSEP et la qualit6 des enregistrements obtenus. Les effets des agents anesthtsiques reprtsentent une prtoccupation r~elle mais parfois exagtrte. La plupart des agents anesth~siques peuvent 6tre utilis6s sans modifier la capacit6 d'enregistrement des potentiels ~voqu6s somatoesthtsiques. Les effets des agents utilis6s frtquemment ont fit~ bien document6s s,9. L'anesthtsie intraveineuse totale (TIVA) fi base de propofol peut fournir de meilleures conditions pour le monitoring des SSEP que l'anesth~sie d'inhalation ~~ I1 est de la plus grande importance que les anesthtsistes aient une cormaissance approfondie des effets des agents qu'ils utilisent sur les SSEP, et les SSEP doivent ~tre interpr6t6s en tenant compte de ces effets. I1 y a plusieurs autres facteurs qui modifient les SSEP que ce soit des facteurs lifts fi la physiologie du patient ou des facteurs extfins~ques. Les facteurs physiologiques tels la taille, l'~ge, l'ttat neurologique pr6optratoire, la temptrature, la pression arttrielle, la PaO2, la PaCO 2 et l'htmodilution affectent tous les potentiels 6voquts somatoesthtsiques H. Les SSEP sont aussi perturbts par plusieurs facteurs extfins~ques: l'interf6rence 6lectrique provenant de l'tquipement usuel de la SOP comme les rtchauffes-sang, les microscopes, les tables d'op6ration 61ectriques, l'tquipement de fluoroscopie et les ills 61ectriques croisant les ills de monitorage des SSEP, peut fitre probl~matique. Ix: caut~re est l'appareil qui cause le plus d'interftrence et, ~ certains moments, on demandera au chirurgien d'tviter temporairement de s'en servir. L'tquipement utilis6 dans la plupart des SOP pour l'enregistrement des potentials 6voquts n'a jamais 6tfi congu pour tree utilisation dans un environnement 61ectriquement hostile comme celui de la salle d'optration. Cependant, les nouveaux moniteurs ont 6t6 modifits de faqon fi fonctionner plus efficacement darts cet environnement rendant ainsi le monitorage des SSEP plus convivial, les r~sultats plus fiables et moins sujets aux interffirences externes. La majorit6 des facteurs dont nous avons parl6 peuvent ~tre contrtlts ou modifits pour permettre un monitorage efficace des SSEP.
Lorsqu'un changement au niveau des SSEP survient, il faut d'abord dtterminer si quelque chose d'autre qu'un dommage neurologique est survenu. Ceci doit ~tre r~alis~ rapidement et, avec l'exp~rience, l'~quipe peut r~ussir ceci efficacement. Quand un changement survient, s'il est imputable ~ ma dommage neurologique, ce dernier a dfi survenir quelques minutes avant que le changement des SSEP soit not~. C'est pourquoi une intervention rapide est ntcessaire. Ce qui constitue un changement significatif des SSEP varie selon les centres. Une diminution d'amplitude de 25-50% est le registre rapport6 dans la litttrature, 50% 6tant la valeur la plus utiliste. Au niveau de la latence, une augmentation de 5 ~ 10% est le registre le plus souvent citt, la majorit6 utilisant 10% comme niveau significatif z. Lorsque ces changements surviennent, les interventions correctrices sont tout de mtme relativemerit limittes: on rtalise les manoeuvres suivantes soit augmenter la pression arttrielle, augmenter la FiO 2 et augmenter l'h~matocrite si cette mesure est appropri~e; le chirurgien peut diminuer la distraction de la colonne ou enlever les rttracteurs ou la quincaillerie qui peuvent avoir caus6 le probl~me. Certains pr& conisent de faire un test de rtveil darts cette situation 7.
Qui devons-nous monitorer? Dans le contexte off les aspects 6conomiques de la mtdecine jouent un rtle croissant dans la dttermination de ce qui est offert aux patients, il est important d'allouer les ressources aux endroits o~ le btntfice risque d'etre le plus grand. La litttrature est unanime ~ recommander tm monitorage pour la chirurgie correctrice de la scoliose: la majorit6 des membres de la Scoliosis Research Society utilisent le monitorage des SSEP durant la chirurgie du rachis 7. Le Dr Manninen a aussi not6 que les patients optrts du rachis thoracique, avaient l'incidence la plus 6levee de modifications peroptratoires des SSEP.
I1 y a plusieurs secrets pour r~aliser tm monitorage rtussi et tous sont importants si on dtsire obtenir une information utile et fiable. Toute l'tquipe doit ~tre bien formte ~ l'utilisation des SSEP dans le contexte de la SOP et, ~ mesure que l'exptrience s'accumule, la fiabilit~ du monitorage va s'accroltre 7. II doit exister une excellente communication entre l'anesthtsiste, le technicien en 61ectrophysiologie (ou le neurophysiologiste) et le chirurgien. Sans communication, le monitorage va devenir source de frustration et apportera peu de b~n~fice aux patients.
A mesure que le nombre de centres utilisant le monitorage des SSEP s'accrolt, la technologie va s'amtliorer et quelques uns des probl~mes vont se rtsoudre. L'utilisation d'autres modalit~s de monitorage neurologique seules ou en association avec les SSEP serviront ~ am~liorer la surveillance de la moeUe. Avec toute la recherche concernant les SSEP et les autres potentiels &oqu~s tels que les potentiels ~voqu~s c~r~belleux .2, un monitorage plus complet de la moelle sera peut &re bient& disponible. L'~quipement de monitorage.des potentiels 6voqu~s somatoesth~siques n'est pas bon march~, pas plus que les salaires des techniciens ou des neurophysiologistes, mais si l'utilisation de cette technologie permet d'&iter des dommages neurologiques majeurs, les b~n~fices d~passent sfirement les cofits.
